
表水溫鹽儀資料說明 2011/7/8 

A. : 

      提供溫度、鹽度、導電度---不需電壓值轉換。 

B.  : 

      提供 GPS 之經、緯度。 

C. : 

Ch13-提供透光探針電壓值 

轉換公式：透光%=(Volt.-0.2108)*30.3 

Ch14-提供螢光探針電壓值 

                     SCTD(ug/L)=( Volt.-1.31)*1 

         由於連續收集資料時，光學鏡面會沾附顆粒，影響讀值， 

故此參數僅供參考，可自行與 CTD 作迴歸計算。 

Ch15-提供甲板 PAR 電壓值 

                      Volt.*1624(uE/m^2*sec* Volt.) 


